OM4630904

TRES CENTIMOS
DE EURO

CLASE 8

[Documento bilingiie en inglés y francés. Traducido del inglés]
[Logo: IEC] [Logo: IECEE. CB SCHEME] N.° cert. ref.
FR/23160/M1

SISTEMA IEC DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE CERTIFICADOS DE PRUEBA DE LOS
EQUIPOS ELECTRICOS (IECEE) ESQUEMA CB

CERTIFICADO DE PRUEBA CB

Producto Cama hospitalaria de altura ajustable

Nombre y direccién del solicitante Hill-rom S.A.S.
ZI du Talhouét
56330 PLUVIGNER, Francia

Hill-rom S.A.S.

Nombre y direccion del fabricante Z| du Talhouét
56330 PLUVIGNER, Francia
Hill-rom S.A.S.

Nombre y direccion de la fabrica ZI du Talhouét

56330 PLUVIGNER, Francia

Clasificaciones y caracteristicas principales 230V - 50/60 HZ 300 VA
120 V - 50/60 HZ 300 VA
100 V - 50/60 HZ 300 VA

Marca (si la hay) Hill-Rom

Tipo de laboratorios de pruebas del fabricante utilizados

Modelo L1900BX / CS 900

Este certificado es una modificacion del certificado n.° FR/23160 emitido el 17 de
abril de 2012, tras la modificacién del informe de prueba M091521-DE/2 con objeto
de integrar las pruebas complementarias efectuadas para la nueva opcién de carga
de trabajo segura (SWL) de 250 kg.

Informacion adicional (en caso necesario también puede

constatarse en la pagina 2)

60601-1-6 (ed.2)
Una muestra del producto ha sido probada y considerada ~ 60601-1 (ed.3)
conforme a 60601-2-52 (ed.1)

Canada, Suiza, EE. UU.

Diferencias nacionales/comentarios
N061501-DE/2 y M091521-DE/2

Como se muestra en el n.° de referencia del informe de

prueba que forma parte de este certificado
Este certificado de prueba CB es expedido por el organismo de certificacion nacional

Laboratoire National de Métrologie et d'Essais (LNE)

1, rue Gaston Boissier, 75724 Paris Cedex 15, Francia [Logo: LNE]
Fecha: 18-01-2013 Firma: Thierry Thomas [consia —— é,g.;j za 2
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Traductora-intérprete Jurada de ingle

N.° 2796 %




CLASE 87 TREs CENTINOS

[Documento bilingiie en inglés y francés. Traducido del inglés]

OM4630903

[Logo: IEC] [Logo: IECEE. CB SCHEME]

N.° cert. ref.
FR/23160/M1

EQUIPOS ELECTRICOS (IECEE) ESQUEMA CB

SISTEMA IEC DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE CERTIFICADOS DE PRUEBA DE LOS

Fabrica adicional

Hill-Rom de Mexico
Avenida del telefono N°200
Huinala, Apodaca

Nuevo Leon C.P. 66640

México

PAOLA TORMO GOMEZ
Traductora-intérprete Jurada de inglés

N.° 2796

Laboratoire National de Métrologie et d'Essais (LNE)

1, rue Gaston Boissier, 75724 Paris Cedex 15, Francia

Fecha: 18-01-2013 Firma: Thierry Thomas
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OM4630902

CLASE 82

PAOLA TORMO GOMEZ INTERPRETE JURADA
C/ Joncar 47-51, 1°, 12 DNI.: 20.240.403-N
08005 Barcelona Tel.: 605387759

Dofia Paola Tormo Goémez, Traductora-Intérprete Jurada de inglés
nombrada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacion, certifica que
la que antecede es traduccion fiel y completa al castellano de un documento
redactado en inglés.

En Barcelona, a 13 de enero de 2017

Fdo: Paola Tormo Gémez

Dicha traduccion esta impresa en 2 paginas de papel timbrado de clase 82 con

nimero OM4630904 y OM4630903.
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PAOLA TORMO GOMEZ i
Traductora-Intérprete Jurada de inglés

N.° 2796
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FR231680/M1

NOETES] CERTIFICATES

SCHELE

CB TEST CERTIFICATE

Product
Produit

Name and address of the Applicant
Nom et adresse du demandeur

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

Rating and principal characleristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

Trademark (if any)

Marque de fabrique (sl elle existe)

Type of manufaciurer's Testing Laboratories used

Type de programme de laboratoire d'essals constructeur

Model / Type Ref.
Réf. de type

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent &tre indiquées sur
la 2éme page)

A sample of product was tested and found to be in conformity with IEC
Un échantilion de ce produit a été essayé et é1é considéré conforme & la CE!

National differences / Comments
Les différences nationales / Commentaires

As shown in the test report Ref. No. which forms part of this certificats
Comme indiqué dans le rapport d'essais numéro de référence qui constitue
partie de ce certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Ceriification Body:

Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE)
1, rue Gaston Boissler — 75724 Paris Cedex 15 — France

CERTIFICAT D'ESSAI OC

Height adjustable medical bed / Lit médical a hauteur variable

Hill-rom S.A.S
Z1 du Talhoust
56330
PLUVIGNER
France

Hill-rom SAS
2\ du Talhoust
56330
PLUVIGNER
France

Hillkrom SAS
Z1 du Talhouét
56330
PLUVIGNER
France

230V~ 50/60Hz 300 VA
120V~ 50/60Hz 300 VA
100V~ 50/60Hz 300 VA

Hill-Rom

LiS00Bx / CS 900

This certificate is a madification of the certificate N°FR/23160 issued on
April 17, 2012, following the modification of the test report M091521-DE/2
in order to integrate the complementary tests camied out for the new option of
80601-1-6(ed.2)

60601-1(ed.3)

60601-2-52(ed.1)

CA,CH, Us

NO81501-DE/2 and M091521-DE/2

PAOLA TORMO GOMEZ

Ctora-Intérprete Jurada de inglés

Let prapede, was pardipn & purtepsse

Date: 2013-D1-18

Signature: Thie|




Ref. Certif. No
FR/23160/M1
IEC SYSTEM FOR MU RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES SYSTEM CEI D’ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D'ESSAIS
FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC
Additional factory
Hill-Rom de Mexico
Avenida del telefono N°200
Huinala, Apodaca
Nuevo Leon C.P. 66640
Mexico
Traductora-Intérprete Jurada de inglés
=~ N85
Y
poh!
This CB Test Certificate is issued by the National Cerlification Body: Ce Certificat d'essai OC est établi par 'Organisme National de Certification
Laboratoire national de métrologie et d'essals (LNE) A
1, nie Gaston Boissier — 75724 Paris Cedex 15 — France ) ".f -
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Le proprdg, ung padiisn & partaper
Date: 2013-01-18 Signature: Thie
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